
CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DESPUÉS DE REPARACIÓN

 TITULARRA EDO JABEA / TITULAR O PROPIETARIO

IKUSKATZE-TOKIA / LUGAR DE INSPECCIÓN

TRESNAREN EZAUGARRIAK / CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO

GIROPES S.L.

Gehien/ Alc. Máx:

EGIAZTAPENAREN EGUNA / FECHA VERIFICACIÓN: 

OHARRAK / OBSERVACIONES:

de de

   ORGANISMO AUTORIZADO          

DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

Nº06-OV-0018  

                                                                           ZIURTAGIRI ZK. / Nº EXPEDIENTE:             

METROLOGIKOAK IDENTIFIKAZIO ZK. / Nº IDENTIFICACIÓN METROLÓGICA:

X

PISATZEKO TRESNA EZ AUTOMATIKOEN KONPONKETA EDO ALDAKETA BATEN ONDORENGO ALDIZKAKO 

EGIAZTAPENAREN ZIURTAGIRIA

SERIE ZK.  / Nº SERIE:   

EGIAZTAPEN METROLOGIKOAK EGITEKO BAIMENDUTAKO ERAKUNDEA  / ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA  

20170518-CIF-01

GIROPES S.L.

BARRIO BOROA S/N - C.P. 48340 AMOREBIETA - ETXANO (Bizkaia)

CIFER S.A.

MT48M68007

MC CALIBRACIÓN, Metrología y Control

HELBIDEA / DIRECCIÓN :  

Lateral instalaciones

FABRIKATZAILEA /  FABRICANTE: 

IZEN SOZIALA / RAZÓN SOCIAL: 

60.000 kg 44.000 kg

BARRIO BOROA S/N - C.P. 48340 AMOREBIETA - ETXANO (Bizkaia)

1032

MARKA / MARCA:        

Helbidea / dirección:  

MODELOA/ MODELO: 

      DE INSTRUMENTOS DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO

Ziurtagiri honek 2 urteko indarraldia du, egiaztatu den egunetik; hortaz, titularrak, aipatu epea amaitu baino lehen, aldizkako 

egiaztapena eskatu beharko du.

El presente certificado tiene "2 años de validez", a partir de la fecha de verificación, debiendo solicitar el titular nueva verificación 

periódica antes de finalizar el plazo señalado, o después de una reparación o modificación del instrumento.

18/05/2017

Entidad autorizada conforme al nuevo Real Decreto 244/2016 publicado en el BOE Núm. 137 del Martes 7 de junio de 2016 con denominación social "Metropein Control S.L.L.",                              

inscrita en el Registro de Control Metrológico con el Nº 06-OV-0018 (anteriormente Nº01-OV-1017) cuya designación original se encuentra depositada en el Centro Español de Metrología.

Carlos Torre Calderón (Director Técnico)

Tresnaren kokapena / ubicación del instrumento:

        IRISMENAREN MUGA / LIMITACIÓN DE ALCANCE: 

Bilbao,  a

CM6 - GIP

19 Mayo 2017

Avda. Lehendakari Aguirre 185, P-4 Izqda. C.P. 48015 Bilbao (Bizkaia) y Domicilio en BºRebollar s/n - C.P. 39608 Cacicedo de Camargo (Cantabria) Tlf. 942.04.99.92  /   Email: administracion@mc-calibracion.com

Funtzionamendu ez automatikoko pisatze-tresnen kontrol metrologikoa, konpondu eta aldatu ondorengo egiaztapen-faserako eta aldizkako egiaztapen-faserako, 

arautzen duen 1999ko apirilaren 27ko Aginduan ezarritako probak egin eta gero (110. zk.ko BOE, 99/05/08koa), egiaztatu da ziurtagiri honen helburuko tresnak 

ezarritako egiaztatze-kontrol metrologikoa gainditu duela; aipatu emaitzek ematen dute egiaztapenak eta neurketak egin ziren momentuen eta baldintzen berri.

Realizados los ensayos establecidos en la Orden Ministerial de 27 de abril de 1.999, B.O.E. nº 110, de fecha 08/05/99 por la que se establece el control metrológico de 

los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de verificación periódica, se acredita 

que le instrumento objeto del presente certificado ha superado el control metrológico de verificación indicado, refiriéndose los resultados al momento y condiciones en que 

se efectuaron las comprobaciones y mediciones.

Egiaztatze Erakunde Nazionalak emandako egiaztagiri zenbakia: Acreditado por ENAC con acreditación nº: OC-I/347

EGIAZTAPENAREN ENTITATEA / LA ENTIDAD DE VERIFICACIÓN:   06-OV-0018

Izena, kargua eta sinadura / Nombre, cargo y firma
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